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ANIOS R444
 הוראות הפעלה מסיר חלודה – 
Phosphoric derivatives' non ionic surfactants

מחדש נירוסטה (פלב"ם)
התוויות: להסיר כתמי חלבון, משקעים וכתמים של תחמוצות ברזל, וכתמים של תחמוצות אחרות.

הוראות שימוש:

ריכוז החומר חייב להיות  3% לכל 1 ליטר  מים  .
· יש לשפוך 30 מ"ל חומר    R-444ל 1 ליטר  מים למיכל נקי ויבש.
· להשרות את המכשירים הנקיים והיבשים למשך שעה אחת.
· לשטוף היטב במים  לאחר ההשריה וליבש.
· כתמים קשים ניתן להשרות עד  שעתיים .
·  הערות: בשימוש באמבט אולטרא-סוני מומלץ להשתמש בריכוז  של  20 מ"ל 1 ליטר                 זמן מגע   60 דקות .
כללי בטיחות לשימוש
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יש לעטות כפפות, להרכיב משקפי מגן/ מגן פנים בעת טיפול ושימוש בתמיסה.
· להיזהר ממגע עיניים ועור
· במידה והחומר ניתז על העור או בגדים; להוריד את הבגדים,   לשטוף היטב במי ברז או מגע בעיניים יש לשטוף במשך 15 דקות במים זורמים, ולפנות לטיפול רפואי.
· בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות לטלפון 054-4820549      09-8858006 
· מק"ט   קופת חולים כללית    1000009873
תכונות:

 תמיסה צלולה

משקל סגולי  ב- C 200 : 0.005 ± 1.360  

PH של תמיסה מהולה ל- 5%:   0.5 ± 1.0
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נייד: 054-4820549
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