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הנחיות  הפעלה ושימוש  ANIOXYDE-TWIN   באמבט  ידני .

1. הערה  : כל ציוד  המיועד לחיטוי אשר בה במגע עם חומר פעיל PERACETIC ACID  חייב להיות עשוי פלדת  -אל חלד  .במידה והציוד עשוי מחומר אחר – ראו טבלה מצ"ב המאשרת מגע עם החומר .
2. בחיטוי  הראשון באמצעות ANIOXY-TWIN   מומלץ להשתמש באמבט חדש ולא באמבט ששימש לחיטוי באמצעות  OPA  אוו CIDEX
3.יש להכין  אמבט  מים ולמזוג  כמות של 5 ליטר מים .
4.יש למזוג את  ANIOXY-TWIN לתוך  אמבט המים .
6.לפני הכנסה  ציוד לחומר הפעיל  ANIOXY TWIN   יש  לשטוף עם חומר אנזימי .

7.אסור להכניס ציוד של עבר שטיפה וניקוי אנזימי .
8.בהשריית ציוד לחיטוי ועיקור ( השמדת  SPORICIDAL )  למשך  15 דקות .
9.בסיום ההשריה  יש לשטוף  את הציוד  במים סטריליים  אוו במים שעברו סינון דרך פילטר אבסולוטי  של 0.2  מיקרון . 

10. בדיקת  החומר הפעיל :  בדוק מייד  בסיים  ההכנה  באמצעות האינדיק טור  ( סטיקר ) את פעילות 

     החומר  .במידה והאינדיק טור שינה צבע מלבן לשחור בפרק זמן של 10 שניות ולא יותר .
     החומר  פעיל . – במידה ולא שינה צבע יש לרוקן את החומר ולא להשתמש בו .במקרה זה החומר נחשב לא פעיל  ופסול .
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11 חומר החיטוי פעיל למשך  מקסימאלי  עד 50 מחזורי שטיפה  במשך  24 שעות בלבד.
12. יש לבצע בדיקה  (סטיקר ) כל 4  שעות עבודה אוו  כל 10 פעולות חיטוי .

12 החומר פעיל  למשך 24 שעות .
13 . ניתן לשפוך את החומר לביוב .

אזהרות 
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יש לעבוד  בסביבת החומר עם כפפות 

2. יש להרכיב משקפי מגן בשימוש בחומר 
3. במידה והחומר ניתז על העור אוו העיניים יש לשטוף  היטב במי ברז ולפנות לטיפול רפואי .
בכל שאלה אפשר לפנות לטל' 09-8858006  
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אוריאל מדיקל  בע"מ, רח'  הסחלב 5/ב , נתניה  7022409-8858006 פקס: 098858896 
נייד: 054-4820549
ד.א: ouri-med@zahav.net.il
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