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הנחיות  הפעלה  ושימוש לחומר ANIOS DL – Tri-enzymatique  
החומר מיועד לניקוי ציוד רפואי במכונות ובמכשיר אולטרסוני .
חדרי ניתוח ואספקות סטריליות .
החומר הפעיל דטרגנט הכולל שלושה אנזימים  PROTEASE . LIPASE .AMYLASE  
החומר אינו מקציף וניתן להשתמש בו בכל סוגי המכונות לרבות מכונת שטיפה . 
החומר מגיע מרוכז ויש לדלל במים לפני השימוש . 

הנחיות לשימוש 

דילול התמיסה 

5 מ"ל  חומר לליטר מי ברז

התמיסה המדוללת תשמר  במיכל  סגור . על המיכל  ירשם מועד ושיעור דילול החומר .

לאחר דילול התמיסה עם המים pH הינו  8.5

טמפרטורת עבודה   40+  עד 70+ מעלות  
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כללי בטיחות .

עבודה עם כפפות בלבד, 
במידה והחומר ניתז על העור או העיניים יש לשטוף במים . 
בכל שאלה אפשר לפנות לטל' 09-8858006  

מחלקת שרות – חברת אוריאל מדיקל
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אוריאל מדיקל  בע"מ, רח'  הסחלב 5/ב , נתניה  7022409-8858006  פקס: 098858896 
נייד: 054-4820549                                                       ד.א: ouri-med@zahav.net.il
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