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הנחיות  הפעלה  ושימוש לחומר ANIOSYME  PLA 
החומר מיועד לניקוי  ציוד רפואי ידני ובמכשיר אולטרסוני  .
הנמצא  במרפאות לבדיקות  אורולוגיה . ( מאושר עי  STORZ)
החומר הפעיל דטרגנט הכולל שלושה  אנזימים  PROTEASE . LIPASE. AMYLASE  
החומר מגיע בצורת  אבקה  מרוכזת  ויש לדלל במים לפני השימוש .

הנחיות  לשימוש 

דילול אבקה   PLA   ANIOSYME 
מילוי  של חמישה ליטר מי ברז  לאמבט .
מזיגה  של 5 גרם  אבקת   PLA    לאמבט המים .

השריית הכלים   באמבט למשך   5 עד   15  דקות  .

ניקוי  הכלים  על פי ההנחיות באמצעות עזרים  כמו מברשות מתאימות .

שטיפת הכלים  במי ברז .

התמיסה המדוללת תשמר במיכל סגור .על המיכל ירשם מועד ושיעור דילול החומר .

התמיסה המדוללת מותרת לשימוש  ל 24 שעות  בלבד מרגע ההכנה .

.

כללי בטיחות 

עבודה עם כפפות בלבד 

אין למלא אמבט השריה מעבר לגובה הכפפות 

במידה והחומר ניתז על העור והעיניים 

שטיפה במים .פנייה לרופא 

למידע נוסף ניתן לפנות לטל  :  09-8858006

פלאפון  :  054-4820549

	


אוריאל מדיקל  בע"מ, רח'  הסחלב 5/ב , נתניה  7022409-8858006 פקס: 098858896 
נייד: 054-4820549
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