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הנחיות לחיטוי כימי עם      ANIOXYDE 1000
התוויה: חיטוי כימי של מכשור אורולוגי שלא ניתן לעקר באוטוקלב.
הכנת התמיסה – מיהול  בקבוקון הACTIVETOR במלואו  בתוך  גלון ה ANIOXYDE 1000
מתקבלת תמיסה צהובה שקופה בריכוז  -  PPM 1500  של חומצה פראצטית, ברמת .   PH   5-7 
לפני פעולת החיטוי  :

ניקוי קפדני של המכשור בתכשיר ניקוי המקובל במוסד ושטיפת המכשור לאחר ניקויו במי ברז.

שלבי החיטוי:
1. השריית המכשור בתמיסת   Anioxyde 1000מהולה  במשך 10 דקות לצורך השמדת: מיקרואורגניזם  הכולל  בקטריות מיקרובקטריום, ונגיפים.

2. השריית המכשור בתמיסת   Anioxyde 1000מהולה  במשך 30 דקות לצורך השמדת: SPORICIDAL
3. שטיפת המכשור במים סטריליים.
4. יבוש המכשור עם פד סטרילי.
5. אחסון המכשור  במיכל סטרילי או חיתול סטרילי.

6. השימוש במכשור לאחר חיטויו ייעשה בסמוך ככל הניתן לגמר פעולת החיטוי.

בקרה ומשך שימוש: 

· החומר פעיל לשבוע ימים בלבד
· בטווח השימוש של שבוע ימים יש לבצע בקרה כימית של ריכוז החומר

· בקרה כימית תבוצע בכל 10 מחזורי חיטוי או אחת ל- 4 שעות עבודה 
· בקרה כימית של ריכוז החומר מתבצעת בעזרת סמן כימי- אינדיקטור (Control). 

· החומר פעיל כל עוד צבע האינדיקטור משתנה מלבן לשחור או כחול כהה בפרק זמן של 10-15 שניות. 
· כאשר אין שינוי בצבע יש לשפוך את תמיסת החיטוי ולהכין אחרת. 
· ניתן לשפוך את התמיסה לביוב ללא הוספת חומר מנטרל.
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תיעוד הבקרה ותוצאותיה כמקובל.
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כללי בטיחות: 

· יש לעטות כפפות בעת הטיפול והשימוש בתמיסה. 

· יש להימנע ממגע/התזה על העור או העיניים. השתמש במיגון לעיניים.

· במידה וחומר ניתז על עור או עיניים יש לשטוף היטב במי ברז למשך 15 דקות ולפנות לטיפול רפואי.

בכל בעיה ניתן לפנות לטלפון 054-4820549
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